KOCAELI TICARET ODASI
RAYIC FIYAT TESPiT FORMU

Tespit Tarihi : 23.07.2019

FIYAT ARASTIRMASINA ESAS TESKIL EDECEK NAKLIYE, iSGiLi, MONTAJ VE KDV HARIC

PiYASA RAYIC FIYATLARINI TARAFIMIZA BILDIRMENizi RiCA EDERIz.

FiYAT TESPiTi YAPILAN MADDE VE BiRIiM BiRiM FiYATI
MALZEMENIN CiNS VE OZELLIKLERI
1- BLULAB AQUALINE T-1 TERMOREAKTOR / MIKTARI: 1 ADET TL/ADET

KDV HARIC PiYASA RAYIC FIYATI

" TESPITi YAPAN

SUAT AYTAC

NOT : EKLi TEKNiK SARTNAMEYE GORE FIYATLANDIRARAK

ODAMIZA FAKSLAMANIZI RiCA EDERiZ.

FiYAT ALINAN TiCARi iSLETMENIN

KASE - iIMZA

KOTO TEL : 0 262 322 30 10 ( 5 HAT) KOTO FAKS : 0 262 323 77 86
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TERMOREAKTOR SARTNAMESI

Cihaz laboratuvar ortammda gahsabilir olmalidir.

Cihazn sicaklik ayan oda sicakhgi+10 derece ile 200 derece arahfinda olmahdur.

Sicakhk ve zaman kontrol ayan dijital olmahdr.

Cihazin sonradan satin alinabilecek ve farkl) ebatlarda tiplerle cahisabilecek cihazla uyumin bloklar:
olmalidur, kullame: tarafindan ¢aligilacak tiip hacmine gore dnceden belirlenebilmelidir.

“Cihazin dahilinde kayith en az 9 program: olmalidir. Ve programlardan ¢n az biri kullani¢: tarafindan

ayarlanabilmelidir.

Cihazin dokunmatik tug paneli olmahdur.

Cihazm sima islemini yaptigim gosterir lambasi olmahdir,

Cihaz 50 C ve lizeri sicakliga sahip olduganda sicaklik ikaz 1181 olmahdir.

Cihazmn ckraninda ayarlanan ve aniik sicaklik ve zaman degerléri takip edilebilmelidir.
Maksimuom blok sayis: 1 adet olmahdir.

Cihazim 50 °C *deki bloklar aras: sicaklik farklihi 0,7 °C olmahdir.

Ihtiyag halinde daha sonra satm almabilen istege gore belirlénen aliminyum bloklar, gesitli dlciilerde ve
hacimde thipler i¢in kullanin imkin; saglayabilir olinahdir.

Cihaz 16 mm lik analiz kiivetleri ile calismaya uygun blok ile birlikte verihnelidir.
Cihaza gii¢ geldigini ve isiima yaptigini gOsterir inkh uyanlan clmabdir,

Cibazda mikroprosesor kontrol nitesi bulunmahdir.

Cihazm boyutlart en az 20x33x11 cm olmahdr.

230V, 50 Hz veya 110V, 60HZ’lik enerji ile galisabilmelidir.

Cihaz en az 2 yil garantili olmahdir. Yedek parga ve servis hizmeti bulunmalidir.
Cihazla birlikte kullanim kilavuz kitapgis ve garanti belgesi verilmelidir,

Cihazin imalatgistn ISO 9001 belgesi ve drilniin CE belgesi olmaldsr.



